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 (
PT.CHITOSE INTERNASIONAL Tbk.
Jl. Industri III No. 5 Leuwigajah-Cimahi
)





	Nama Perusahaan	:  PT. CHITOSE INTERNASIONAL  Tbk
Nomor Sertifikat	:  FK.01.02/VI/424/2017 
Kegiatan / Bagian	:  Quality Control
PJT                          :  Ruby Kaukabit Ta’Liem
	

	CORRECTIVE ACTION PREVENTIVE ACTION (CAPA) FORM

	Nama  Auditor  CPAKB  :  
1. Ibu Ismiyati (Ketua)
2. Ibu Warningsih (anggota)
	Nama  Auditi (PT. Chitose Internasional Tbk) ;
1. Shanty M,
2. Yulan S,


	URAIAN KETIDAKSESUAIAN  :

	Kalibrasi alat sudah dilakukan terakhir pada tahun 2017 dengan periode kalibrasi ulang 3 tahun, agar kalibrasi dilakukan 1 tahun sekali.

	TINDAKAN PERBAIKAN DAN PENCEGAHAN
Proses kalibrasi tetap dilakukan pada periode setiap 3 tahun sesuai kebutuhan perusahaan, dengan tetap monitoring secara rutin yang mengacu kepada list keberterimaan alat.

	BUKTI TINDAKAN PERBAIKAN DAN PENCEGAHAN  :
List Keberterimaan Alat
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‘standar 40~50°C, mengukur suhu nickel 55~60°C
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|*Alat ukur thickness pvc oscar,vinyl dll.
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